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3M™ Littmann® CORE’i digitaalne stetoskoop
Lühijuhend
Laadige Eko rakendus alla Apple App
Store®-ist või Google Play poest®.

Lülitage sisse Bluetooth®-i juhtmeta
tehnoloogia oma telefonis või tahvelarvutis,
käivitage rakendus ja lülitage CORE’i stetoskoop sisse.

Karbi sisu
• Eko CORE’i digitaalne lisatarvik ja 3M™ Littmann®

Cardiology IV™ stetoskoop

• Lisakomplekt 3M Littmanni hästi paigalpüsivaid, tihedaid
ja pehmeid kõrvatroppe (väikesed)

• Kummirõngas

• USB-laadimiskaabel

• Lühijuhend

Kõrvatropid
Pistke kõrvatropid kõrva ettepoole suunatult.

Helitugevus
Kasutage helitugevuse reguleerimiseks nuppe (+) ja (–).
Helitugevuse reguleerimiseks on 7 taset.

Sisse- ja väljalülitamine
Kui CORE’i stetoskoop on välja lülitatud, töötab see
võimenduseta stetoskoobina.

CORE’i stetoskoobi sisselülitamiseks vajutage toitenupp sisse.
Märgutuli hakkab vilkuma. Nüüd kuulete kõrvatroppidest
võimendatud ja filtreeritud heli.

Telemeditsiin ja tehisintellekti funktsioonid
Eko pakub telemeditsiini ja tehisintellekti funktsioone, mis
nõuavad tarkvara abonementi (seal, kus saadaval, müüakse
eraldi).

Saate sõlmida abonemendi veebisaidil ekohealth.com

Aktiivne mürasummutus
CORE’i stetoskoop kasutab aktiivset mürasummutust
ümbritseva keskkonnamüra eemaldamiseks. Aktiive
mürasummutuse saab Eko rakenduses välja või sisse lülitada.

Teated

(vilgub) (kollane) (kollane)
CORE’i stetoskoop
on sisse lülitatud
ja otsib seadet

CORE’i stetoskoop
on välja lülitatud
ja laeb

CORE’i
stetoskoobi aku
hakkab tühjaks
saama

(roheline) (sinine)
CORE’i stetoskoop
on sisse lülitatud
ja ühendatud

CORE’i
stetoskoop on
täielikult laetud

CORE’i stetoskoop
salvestab

Salvestamine
Kui seade on ühendatud Eko
rakendusega, vajutage salvestamise
alustamiseks nuppu (o).
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Laadimine
Ühendage Micro-USB-kaabel
CORE’i stetoskoobiga ja kasutage UL-i sertifikaadiga või
CE-märgistusega 5 V USB-seinalaadijat. CORE’i stetoskoobi
täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi. Kui seade on laetud,
süttib roheline märgutuli.

Kasutusjuhend
Enne stetoskoobi Littmann CORE kasutamist lugege
kasutusjuhend läbi. Kasutusjuhendit saate vaadata
järgmiselt aadressilt:
ekohealth.com/getstarted
Lisateavet 3M-i seadmete kohta vt HCBGregulatory.3M.com

Hooldus ja tugi
USA-s minge veebisaidile littmann.com/service või helistage
numbrile 1-800-228-3957. Väljaspool USA-d vaadake
ettevõtte 3M kohaliku esinduse kontaktandmeid veebisaidilt
littmann.com.

Apple App Store on ettevõtte Apple Inc. registreeritud
kaubamärk.
Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC
kaubamärgid.
Bluetooth® on Bluetooth SIG registreeritud kaubamärk
LBL 143 red. B
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