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2Coloque el rojo final de la lanceta en el 
sitio de la prueba.1Limpie el sitio de prueba con alcohol 

isopropílico y secar al aire. Retire la tapa 
protectora de la lanceta de seguridad.

4Una vez utilizado, simplemente deseche 
lanceta en un contenedor de objetos 
punzantes.3Empuje la lanceta de seguridad contra 

el sitio de prueba para activar el 
mecanismo de punción.
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