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IIISTRUCOES : como colocar o 11-.suflawel 

QUICK SPLIIIT coloque e embrulhe-o em redor do 
membro lesionado e feche o fecho. Sopre o ar 
através do pompa. Como ll>er• o lr-.suflàwel

OUICK SPLIIIT abra o fecho e retire o ar dele , 
pressionando a vàlvula, deste modo pode retirar o 
membro lesionado. 

ATEIICAO : deverà ser colocado por urna pessoa especializada. 
Pare de usar se oda no materiai ou vazarnento de ar lor encontrado. 

IIISTRUCOES DE LIMPEZA : apos a utilizaçào do insuflavel QUICK 
SPLINT , ele deverà ser cuidadosamente lavado com apenas àgua e 
sabào. Ele pode ser tambèm desinfeciado com urna soluçào liquida anti
bacieria produzido em comformida de acordo com o novoMDR745l2017. 

ARMAZEIIAGEM: num local fresco e livre de pò. 
É necessario comunicar qualquer acidente grave ocorrido em relaçao ao 
DM fornecido pela PVS SPA ao Fabricante e às autoridades competentes 
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Es necesario comunicar cualquier accidente grave que se produzca en relación
con el DM proporcionado por PVS SPA al Fabricante y a las autoridades 
competentes.

E’ necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi relativa-
mente al DM fornito da PVS SPA al Fabbricante e all’autorità competenti




