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1. Johdanto

Kiitamme OMRONin automaattisen olkavarren verenpainemittarin
hankinnasta. Verenpainemittari mittaa verenpainetta oskillometriselld
menetelmalla. Tama tarkoittaa, ettd mittari havaitsee veren liikkkeen
olkavarsivaltimossa ja muuntaa liikkeet digitaaliseksi lukemaksi.

1.1 Turvallisuusohjeet

Tassa kayttoohjeessa on tarkeitd tietoja OMRONin automaattisesta
olkavarren verenpainemittarista. Mittarin turvallinen ja asianmukainen
kaytto edellyttaa kaikkien turvallisuus- ja kdyttoohjeiden LUKEMISTA
ja YMMARTAMISTA. Jos et ymmarré néité ohjeita tai sinulla

on kysyttavad, ota yhteys OMRON-vihittaisliikkeeseen tai
-jalleenmyyjaan ennen mittarin kdyttod. Kysy ladkarilta lisdtietoja
omasta verenpaineestasi.

1.2 Kayttotarkoitus

Tama laite on verenpaineen ja pulssin mittaamiseen tarkoitettu
digitaalimittari aikuisille. Laite havaitsee epasaannéllisen sydamen
sykkeen mittauksen aikana ja osoittaa sen mittaustulosten yhteydessa
olevalla symbolilla. Laite on tarkoitettu paaasiassa tavalliseen
kotikayttoon.

1.3 Vastaanottaminen ja tarkastus

Poista mittari pakkauksesta ja tarkista, ettd siind ei ole vaurioita.
Jos mittari on vaurioitunut, ALA KAYTA sit ja ota yhteys
OMRON-vahittéisliikkeeseen tai -jélleenmyyjaan.

2. Tarkeita turvallisuustietoja

Lue téman kayttoohjeen kohta "Térkeité turvallisuustietoja” ennen
mittarin kdyttod. Noudata naitd kdyttdohjeita tarkkaan turvallisuutesi
takia.

Sailyta ohjeet mydhempaa tarvetta varten. KYSY LAAKARILTA
lisdtietoja omasta verenpaineestasi.

On merkki mahdollisesti
. vaarallisesta tilanteesta, joka voi
A 2.1Varoitus aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman, jos sita ei valteta.

ALA kéyta mittaria vauvoilla, lapsilla tai henkilill3, jotka eivit pysty
ilmaisemaan itsedan.
ALA muuta lagkitystd timan verenpainemittarin lukemien
perusteella. Noudata lddkarin maaraamaa ladkitysta. VAIN ladkarilla
on riittavé patevyys diagnosoida ja hoitaa korkeaa verenpainetta.
ALA kayta tata mittaria loukkaantuneeseen tai hoitoa saavaan
kéteen.

ALA aseta mansettia kisivarteen tiputuksen tai verensiirron aikana.
ALA kayta mittaria, jos samalla alueella on korkeataajuisia kirurgisia
laitteita tai magneettikuvaus- tai tietokonetomografialaitteita.
Mittari saattaisi tall6in toimia virheellisesti ja/tai ndyttaa epatarkan
lukeman.

ALA kayta mittaria ymparistissa, joissa on korkea happipitoisuus,
tai lahelld tulenarkoja kaasuja.

Keskustele ldakarin kanssa ennen mittarin kayttoa, jos sinulla on
jokin seuraavista: ennenaikaiset eteis- tai kammiolyonnit, eteisvérina
tai muu yleinen rytmihdirio, valtimonkovettumistauti, heikko
perfuusio, diabetes, raskaus, raskausmyrkytys tai munuaissairaus.
HUOMAA, ettd néma sairaudet tai tilat sekd potilaan liikkkuminen,
tarind ja varind voivat vaikuttaa mittauslukemaan.

ALA KOSKAAN diagnosoi tai hoida itseasi mittarin nayttamien
lukemien perusteella. Keskustele asiasta AINA ladkarin kanssa.
Kuristumisen vélttamiseksi sailyta ilmaletkua ja verkkolaitteen
johtoa vauvojen ja lasten ulottumattomissa.

Tuote sisaltad pienid osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran,
jos vauvat tai lapset nielaisevat osia.

Tiedonsiirto

« Tama tuote ldhettad radiotaajuuksia (RF) 2,4 GHz:n taajuusalueella.
ALA kayta tata tuotetta lentokoneessa tai sairaaloissa tai muissa
paikoissa, joissa radiotaajuuksien kaytto on kielletty. Kytke mittarin
Bluetooth®-ominaisuus pois kdytostd ja poista paristot ja/tai irrota
verkkolaite pistorasiasta paikoissa, joissa radiotaajuuksien kdytt6 on
kielletty.




Verkkolaitteen (lisdavaruste) késittely ja kdytto

ALA kayta verkkolaitetta, jos mittari tai verkkolaitteen johto on
vaurioitunut. Jos mittari tai johto on vaurioitunut, katkaise laitteesta
virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta valittomasti.

Kytke verkkolaite sopivaan jannitelahteeseen. ALA kdyta pistorasiaa,
jossa on useita paikkoja pistokkeille.

ALA KOSKAAN kytke verkkolaitetta pistorasiaan tai irrota sitd siita
kadet markina.

ALA pura tai yrité korjata verkkolaitetta.

Pariston kasittely ja kdytto

Pida paristot poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.

Osoittaa mahdollisesti vaarallisen
tilanteen, joka voi aiheuttaa lievdn
tai keskivaikean vamman kayttgjalle
tai potilaalle tai mittarin tai muiden
laitteiden vaurioitumisen, jos sita ei
valteta.

/\ 2.2 Huomio

Lopeta mittarin kdytto ja keskustele ladkarin kanssa, jos koet
ihodrsytysta tai kdytto tuntuu epamiellyttavalta.

Keskustele ladkarin kanssa ennen mittarin kdyttoa olkavarressa,
jossa on verisuoniyhteys tai valtimo-laskimosuntti tai jonka
kautta annetaan suonensisaista hoitoa, koska mittari aiheuttaa
véliaikaisen verenkiertohairion ja voi téllaisissa tapauksissa johtaa
loukkaantumiseen.

Keskustele lagkarin kanssa ennen mittarin kdyttoa, jos sinulle on
suoritettu rinnanpoistoleikkaus.

Keskustele ladkarin kanssa ennen mittarin kayttod, jos sinulla

on vakavia verenkiertohdiri6ita tai verisairaus, koska mansetin
tayttyminen voi aiheuttaa mustelmia.

ALA tee mittauksia useammin kuin on tarpeen, koska seurauksena
voi olla verenkiertohdiridistd johtuvia mustelmia.

Taytd mansetti VASTA sitten, kun se on asetettu olkavarren ympirille.

Poista mansetti, jos se ei ala tdyttymaan mittauksen aikana.

ALA kayta mittaria muuhun kuin verenpaineen mittaamiseen.
Varmista, ettd 30 cm:n etdisyydelld mittarista ei ole verenpaineen
mittauksen aikana matkapuhelimia tai muita séhkolaitteita, jotka
muodostavat sahkdmagneettisen kentdn. Mittari saattaisi talloin
toimia virheellisesti ja/tai ndyttad epéatarkan lukeman.

ALA pura tai yrita korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa johtaa
virheelliseen lukemaan.

ALA kayta mittaria kdyttda paikoissa, joissa on kosteutta tai vaara,
etta vetta roiskuu mittariin. Se voi vaurioittaa mittaria.

ALA kéytd mittaria liikkuvassa ajoneuvossa, kuten autossa tai
lentokoneessa.

ALA pudota mittaria tai altista sitd voimakkaille iskuille tai tarinalle.
ALA kéyta mittaria paikoissa, joissa kosteus tai limpétila on korkea
tai alhainen. Katso kohtaa 6.

Tarkkaile olkavartta mittauksen aikana sen varmistamiseksi,

ettd mittari ei aiheuta pitkaaikaista verenkierron heikkenemista.
ALA kayta mittaria sairaaloissa tai laakarien vastaanotoilla tai muissa
vastaavissa ymparistoissd, joissa mittari olisi toistuvassa kaytossa.
ALA kéyta mittaria samanaikaisesti muiden sahkoisten
ladkintélaitteiden kanssa. Se voi johtaa virheelliseen toimintaan
ja/tai epatarkkoihin lukemiin.

Valta kylvyssé kdyntia, &la juo alkoholia tai kofeiinia, tupakoi,
harrasta liikuntaa alaka sy6 30 minuuttiin ennen mittausta.

Lepé@a vahintaan viisi minuuttia ennen mittaamista.

Poista tiukka tai paksu vaatetus kasivarren ymparilta mittauksen
ajaksi.

Pysy paikallasi ALAKA puhu mittauksen aikana.

Kayta mansettia VAIN sellaisilla henkil6illd, joiden olkavarren
ymparysmitta on mansetin maaritetylld alueella.

Varmista ennen mittausta, ettd mittari on jaahtynyt tai lammennyt
huoneenlampétilaan. Mittauksen tekeminen suuren lampétilan
muutoksen jalkeen voi johtaa epatarkkaan lukemaan. Jos mittaria on
sailytetty sdilytyksen enimmais- tai véhimmaislampétilassa, OMRON
suosittelee, ettd mittarin annetaan lammeta tai jadhtya noin kahden
tunnin ajan ennen sen kdyttoa kayttdolosuhteissa madritetyssa
lampétilassa. Lisatietoja kaytto- ja sailytys-/kuljetuslampdotilasta on
kohdassa 6.

ALA kdytd mittaria sen kdyttoian paattymisen jélkeen. Katso

kohtaa 6.

ALA taita mansettia tai ilmaletkua liikaa.

ALA taita tai kierra ilmaletkua mittauksen aikana. Muuten
seurauksena voi olla verenkierron keskeytymisen aiheuttama
vamma.

Irrota ilmaletkun liitin vetdmalld letkun kannassa olevasta
muovisesta ilmaletkun liittimesta, ei letkusta.
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Kayta VAIN télle mittarille maaritettya verkkolaitetta, mansettia,
paristoja ja lisdvarusteita. Muiden verkkolaitteiden, mansettien ja
paristojen kaytto voi vaurioittaa mittaria ja/tai olla haitaksi mittarille.
Kéyta VAIN talle mittarille tarkoitettua mansettia. Muiden mansettien
kaytto voi johtaa virheellisiin lukemiin.

Mansetti voi aiheuttaa kasivarteen mustelmia, jos se taytetadn
vaadittua suurempaan paineeseen. HUOMAUTUS: Katso lisdtietoja
kéyttoohjeen (2) kohdasta 13 "Jos systolinen paine on yli

210 mmHg".

Lue kohta 7 "Tuotteen oikea havittaminen” ja noudata sitd, kun
hévitat laitetta tai sen kdytettyja lisdvarusteita tai valinnaisia osia.

Tiedonsiirto

+ ALA vaihda paristoja tai irrota verkkolaitetta pistorasiasta, kun
lukemia siirretdan alylaitteeseen. Tama saattaa aiheuttaa mittarin
toimintahdirion ja verenpainetietojen siirron epdonnistumisen.

Verkkolaitteen (lisdvaruste) kasittely ja kaytto
Tyonna verkkolaitteen pistoke kokonaan pistorasiaan.

Kun irrotat verkkolaitetta pistorasiasta, veda varovasti
verkkolaitteesta. ALA vedd verkkolaitteen johdosta.

Kun kasittelet verkkolaitteen johtoa:

Al vaurioita sitd. / Al riko sita. / Ald tee siihen muutoksia.
ALA purista sita. / Ala taita tai veda sitd voimakkaasti. / Ala kierra sita.
ALA kayti sits, jos se on kierretty kerélle.

ALA aseta sen péélle painavia esineita.

Pyyhi polyt verkkolaitteesta.

Kun verkkolaite ei ole kdytdssd, irrota se pistorasiasta.

Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen mittarin puhdistamista.

Pariston kisittely ja kdytto

aseta paristojen napoja vaarinpain.

« Kayta mittarissa VAIN neljaa AA-kokoista alkali- tai mangaaniparistoa.
ALA kaytd muun tyyppisia paristoja. ALA kayta uusia ja vanhoja
paristoja samanaikaisesti. ALA kdyta erimerkkisia paristoja
samanaikaisesti.

« Poista paristot, jos mittaria ei kdytetd pitkaan aikaan.

« Jos paristonestettd joutuu silmiisi, huuhtele ne heti runsaalla
maaralla puhdasta vettd. Ota valittdmasti yhteys laakariin.

Jos pariston nestetta joutuu iholle, huuhdo iho vélittémasti runsaalla
maaralld puhdasta, haaleaa vetta. Jos drsytys, vamma tai kipu jatkuu,
ota yhteys laakariin.

ALA kéytd paristoja niiden viimeisen kayttépaivan jalkeen.

Tarkasta paristot saannéllisesti ja varmista, ettd ne ovat hyvassa
kunnossa.

2.3 Yleiset varotoimet

- Voit lopettaa mittauksen painamalla [START/STOP]-painiketta
mittauksen aikana.

Kun mittaat oikeasta kasivarresta, ilmaletkun on oltava
kyynartaipeen sivulla. Varo asettamasta késivarttasi ilmaletkun
paille.

Verenpaine voi vaihdella oikean ja vasemman olkavarren valilla,
mika voi johtaa erilaiseen mittauslukemaan. Kéyta mittauksiin aina
samaa olkavartta. Jos mittauslukemat olkavarsien valilld poikkeavat
toisistaan huomattavasti, kysy ladkarilts, kumpaa olkavartta
kannattaa kayttaa mittaukseen.

Kun kdytat lisdvarusteena saatavaa verkkolaitetta, ala sijoita mittaria
paikkaan, jossa verkkolaite on vaikea kytked pistorasiaan ja irrottaa
siita.

Pariston kasittely ja kaytto

- Kéytetyt paristot on hévitettava paikallisten saadosten mukaisesti.

- Toimitettujen paristojen kéyttoika voi olla lyhyempi kuin uusien
paristojen.

Muista pitad kirjaa vedenpaineesi ja pulssisi arvoista, jotta voit
ilmoittaa ne ladkarille. Yksittdinen mittaus ei anna tarkkaa osoitusta
todellisesta verenpaineestasi.

Pida kirjaa useista lukemista tietylld ajanjaksolla kayttamalla
verenpainepdivakirjaa. Voit ladata péivakirjan PDF-muodossa

osoitteesta www.omron-healthcare.com.




3. Virhesanomat ja vianetsinta
Jos mittauksen aikana ilmenee mitéan alla kuvatuista ongelmista, tarkista, ettei 30 cm:n etdisyydelld ole mitdan muita sahkolaitteita. Jos ongelma
ei poistu, katso lisdtietoja seuraavasta taulukosta.

Néaytté/ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
[START/STOP]-painiketta painettiin, Katkaise mittarista virta painamalla uudelleen
kun mansettia ei ole asetettu. [START/STOP]-painiketta. Kun olet liittanyt ilmaletkun

liittimen tiukasti paikalleen ja asettanut mansetin oikein,
paina [START/STOP]-painiketta.

E { tulee nakyviintai  lImaletkun liitintd ei ole liitetty Tyénna ilmaletkun liitin tukevasti paikoilleen.
mansetti ei tayty.  kunnolla mittariin.
Mansettia ei ole asetettu oikein Aseta mansetti oikein ja tee uusi mittaus. Katso
paikalleen. kéyttdohjeen (2) kohtaa 7.
Mansetista vuotaa ilmaa. Vaihda mansetti uuteen. Katso kéyttdohjeen (2 kohtaa 14.
tulee nikyviin Liikut tai puhut mittauksen aikana, Pysy paikallasi dldka puhu mittauksen aikana. Jos "E2”
tai mittausta ei jolloin mansetti ei tayty riittavasti. nakyy toistuvasti, tdyta mansettia késin, kunnes systolinen
E E voi suorittaa, paine on 30-40 mmHg edellisid lukemia suurempi. Katso
kun mansettion  Mittausta ei voi tehd4, koska systolinen kayttdohjeen @ kohtaa 13.
tayttynyt. paine on yli 210 mmHg.
Mansetin tayttopaine ylittaa Al kosketa mansettia ja/tai taivuta ilmaletkua mittauksen
E 3 tulee nakyviin suurimman sallitun paineen. aikana. Jos taytit mansetin késin, katso kéyttdohjeen (2)
kohtaa 13.
L Liikut tai puhut mittauksen aikana. Pysy paikallasi dldka puhu mittauksen aikana.
E "l tulee nakyviin Tarinat hairitsevat mittausta.
o Pulssia ei tunnisteta oikein. Aseta mansetti oikein ja tee uusi mittaus. Katso
E S tulee nakyviin kdyttoohjeen (2 kohtaa 7. Pysy liikkumatta ja istu oikein

mittauksen aikana.

N Jos @-symboli nakyy jatkuvasti, suosittelemme ottamaan
tulee nékyviin yhteytta laakariin.

% ei vilku mittauksen
aikana.
Fl4
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Néaytto/ongelma

E J= tulee ndkyviin

E

tulee nakyviin

-
P vilkkuu
vilkkuu
vilkkuu

tulee nakyviin

N Mo

vilkkuu

tulee nakyviin

tai mittarin

virta katkeaa
odottamatta
mittauksen aikana

[

Mitdan ei ndytetd mittarin
naytossa.

Lukemat nayttavat lilan
korkeilta tai liian matalilta.

Mahdollinen syy
Mittarissa on toimintahairio.

Mittaria ei voida yhdistaa
alylaitteeseen tai sen tietoja ei voida
siirtda oikein.

Mittari odottaa laiteparin muodostusta
alylaitteen kanssa.

Mittari on valmis siirtdmaan lukemat
alylaitteeseen.

Yli 48 lukemaa jaa siirtdmatta.
Paivamaaraa ja aikaa ei ole asetettu.

Muistissa on 60 lukemaa, jotka on
siirrettava

Paristojen varaus on alhainen.

Paristot ovat tyhjentyneet.

Paristojen navat ovat vaarinpdin.

Ratkaisu

Paina [START/STOP]-painiketta uudelleen. Jos "Er"-

symboli tulee uudelleen nakyviin, ota yhteys OMRON-
vahittaisliikkeeseen tai -jalleenmyyjaan.

Noudata OMRON connect -sovelluksessa naytettyja

ohjeita. Jos "Err"-symboli tulee nékyviin viela sovelluksen
tarkistuksen jalkeen, ota yhteys OMRON-vahittaisliikkeeseen
tai -jalleenmyyjaan.

Katso lisétietoja laiteparin muodostamisesta dlylaitteen
kanssa kayttéohjeen (2) kohdasta 5 tai peruuta laiteparin
muodostus ja katkaise mittarista virta painamalla
[START/STOP]-painiketta.

Avaa OMRON connect -sovellus lukemien siirtamista varten.

Muodosta laitepari tai siirrd lukemat OMRON connect
-sovellukseen, jotta ne pysyvat sovelluksen muistissa ja
tama virhesymboli haviaa.

Suosittelemme vaihtamaan kaikki nelja paristoa uusiin.
Katso kdyttéohjeen (2) kohtaa 4.

Vaihda valittomasti kaikki nelja paristoa uusiin. Katso
kéyttdohjeen (2) kohtaa 4.

Tarkista, ettd paristot on asennettu oikein. Katso
kéyttdohjeen (2) kohtaa 4.

Verenpaine vaihtelee jatkuvasti. Verenpaineeseen voi vaikuttaa moni tekija, kuten stressi, kellonaika
ja se, miten mansetti asetetaan. Tutustu kéyttdohjeen (2 kohtaan 2.



Naytto/ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Mittarissa on jokin muu Noudata dlylaitteessa ndytettyja ohjeita tai lue lisétietoja OMRON connect -sovelluksen kohdasta
tiedonsiirto-ongelma. "Help” (Ohje). Jos ongelma ei hévig, ota yhteys OMRON-vahittaisliikkeeseen tai -jalleenmyyjaan.
Katkaise mittarista virta painamalla [START/STOP]-painiketta ja paina sité sitten uudelleen, jotta
voit tehda mittauksen. Jos ongelma ei havid, poista kaikki paristot ja odota 30 sekuntia. Asenna

paristot uudelleen.
Jos ongelma ei hévid, ota yhteys OMRON-vahittaisliikkeeseen tai -jalleenmyyjaan.

Muita ongelmia ilmenee.

4. Rajoitettu takuu
Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tama tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista erittdin huolellisesti. Tuote toimii asianmukaisesti, jos
sitd kdytetdan ja yllapidetaan kayttdohjeessa mainitulla tavalla.
OMRON antaa tuotteelle viiden vuoden takuun ostopdivasta alkaen. OMRON takaa, etta tuote on valmistettu oikein ja etta tyon laatu ja materiaalit
ovat asianmukaisia. Takuuajan aikana OMRON korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen tai vialliset osat osista ja tyosta veloittamatta.
Takuu ei kata seuraavia:
A. Kuljetuskustannuksia ja -riskeja.
B. Valtuuttamattomien henkildiden tekeméan korjauksen aiheuttamien korjausten ja/tai vaurioiden kustannuksia.
C. Saannollistd tarkastusta ja huoltoa.
D. Valinnaisten osien tai muiden paalaitteeseen kuulumattomien lisavarusteiden vikoja tai kulumista, ellei tata ole nimenomaisesti taattu ylla.
E. Korvausvaatimuksen hylkadmisesta johtuvia kuluja (hylatyista korvausvaatimuksista veloitetaan).
F. Mink&anlaisia onnettomuudesta tai vaarinkdytosta johtuvia vaurioita tai henkilévahinkoja. “
G. Kalibrointipalvelu ei sisélly takuuseen.
H. Valinnaisilla osilla on yhden (1) vuoden takuu ostopdivasta alkaen. Valinnaisiin osiin kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet: mansetti ja
mansetin letku.
Jos tarvitset takuupalvelua, ota yhteys tuotteen myyneeseen jilleenmyyjaan tai valtuutettuun OMRON-jdlleenmyyjaan. Osoite on
tuotepakkauksessa/-tiedoissa tai sité voi tiedustella tuotteisiin erikoistuneelta véhittaisliikkeeltd. Jos sinulla on vaikeuksia l6ytaa
OMRON-asiakaspalvelua, ota meihin yhteys:
www.omron-healthcare.com
Takuun alainen korjaus tai vaihto ei oikeuta takuuajan jatkoon tai uusintaan.
Takuu on voimassa vain, jos koko tuote ja alkuperéinen véhittaisliikkeesta saatu lasku/kuitti palautetaan.
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5. Yllapito
5.1 Yllapito

Suojele mittaria vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:
Mittariin tehdyt muutokset tai muunnokset, joita valmistaja ei ole hyvéaksynyt, mitatoivat takuun.

1 /\Huomio

ALA pura tai yrita korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa johtaa virheelliseen lukemaan.

5.2 Siilytys
Kun mittari ei ole kdytossa, sdilyta sitd sailytyskotelossa.
1.Irrota mansetti mittarista.

1/\Huomio

Irrota ilmaletkun liitin vetamalld letkun kannassa olevasta muovisesta ilmaletkun liittimestd, ei letkusta.

2.Taita ilmaletku varovasti mansetin sisdédn. Huomaa: &la taivuta tai taita ilmaletkua liikaa.

3. Aseta mittari ja muut osat sdilytyskoteloon.

Sailyta mittaria ja muita osia puhtaassa ja turvallisessa paikassa.

Al3 aseta mittaria tai muita osia séilytykseen:

« jos mittari ja muut osat ovat markid

« paikkoihin, joissa mittari altistuu darilampoétiloille, kosteudelle, suoralle auringonvalolle, polylle tai sydvyttaville hoyryille, kuten valkaisuaineelle
« paikkoihin, jotka ovat alttiita varahtelyille tai iskuille.

5.3 Puhdistus

- Ala kaytd hankaavia tai syttyvia puhdistusaineita.

« Puhdista mittari ja mansetti pehmealla ja kuivalla liinalla tai pehmella liinalla, jota on kostutettu miedolla (neutraalilla) puhdistusaineella, ja
pyyhi ne sitten kuivalla liinalla.

- Al3 pese mittaria, mansettia tai muita osia vedell3 tai upota niité veteen.

- Ala kéyta bensiinia, ohennusaineita tai vastaavia liuottimia mittarin, mansetin tai muiden osien puhdistamiseen.

5.4 Kalibrointi ja huolto
+ Taman verenpainemittarin tarkkuus on testattu huolellisesti ja se on suunniteltu pitkaa kayttoikaa varten.

« Suosittelemme yleensd laitteen tarkastusta joka toinen vuosi, jotta voidaan varmistaa sen oikea toiminta ja tarkkuus. Ota yhteytta valtuutettuun
OMRON-jdlleenmyyjdan tai OMRON-asiakaspalveluun. Loydat osoitteen pakkauksesta tai toimituksen mukana tulleista tuotetiedoista.




6. Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus
Tuoteluokka
Malli (koodi)

Mansetin painealue
Verenpaineen mittausalue
Tarkkuus

Taytto

Mittausmenetelma
Langaton tiedonsiirto

Kayttotila
IP-luokitus
Luokitus
Virtaldhde

Pariston kesto

Kayttoika (kdytettavyysaika)
Kayttoolosuhteet
Sailytys-/kuljetusolosuhteet
Siséllysluettelo

Suojaus sahkdiskua vastaan

Paino
Mitat (noin)

Muisti

Automaattinen olkavarren verenpainemittari

Elektroninen verenpainemittari

M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)
X4 Smart (HEM-7155T-ESL)
0-299 mmHg

Néyttd

Pulssin mittausalue

SYS: 60-260 mmHg / DIA: 40-215 mmHg

Verenpaine: £3 mmHg / Pulssi: £5 % ndyton lukemasta

Automaattinen
sahképumpulla
Oskillometrinen menetelma

Tyhjennys

Siirtomenetelma

LCD-digitaalindytto
40-180 lyontia/min
Automaattinen

paineentasausventtiili
Bluetooth® Low Energy

Taajuusalue: 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz) / Modulaatio: GFSK
Efektiivinen sateilyteho: < 20 dBm

Jatkuva kéytto

Mittari: IP20 / Lisdvarusteena saatava verkkolaite: IP21 (HHP-CMO01) tai IP22 (HHP-BFHO1)

DC6V4,0W

Nelja 1,5 V:n AA-paristoa tai lisdvarusteena saatava verkkolaite (vaihtovirta, 100-240V,

50/60 Hz, 0,12-0,065 A)

Soveltuva osa

Noin 1 000 mittausta (uusilla alkaliparistoilla)
Mittari: 5 vuotta / Mansetti: 5 vuotta / Lisdvarusteena saatava verkkolaite: 5 vuotta
+10...+40 °C/ 15-90 %:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistd) / 800-1 060 hPa
-20...460 °C/ 10-90 %:n suhteellinen kosteus (ei tiivistymistd)

Mittari, mansetti (HEM-FL31), nelja AA-paristoa, séilytyskotelo, kdyttdohje (Dja (2,

asennusohjeet

Tyyppi BF (mansetti)

Sisdisen virtaldhteen ME-laite (kdytettdessa pelkdstaan paristoja)

Luokan Il ME-laite (lisdvarusteena saatava verkkolaite)
Mittari: noin 340 g (ilman paristoja) / Mansetti: noin 163 g

Mittari: 105 mm (L) x 85 mm (K) x 152 mm (P)
Mansetti: 145 mm x 532 mm (ilmaletku: 750 mm)
Tallentaa enintdan 60 lukemaa kayttdjaa kohden

FI8
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Huomautus

Teknisid tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Tama mittari on tutkittu kliinisesti EN 1ISO 81060-2:2014 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tayttaa EN ISO 81060-2:2014- ja

EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020 -standardien vaatimukset. Kliinisessa validointitutkimuksessa K5-vaihetta kaytettiin 85 tutkittavalle diastolisen
verenpaineen madrittamistd varten.

Tama laite on hyvéksytty kaytettavéksi raskaana oleville ja raskausmyrkytyspotilaille European Society of Hypertension -yhdistyksen muunnetun
protokollan* mukaan.

Tama laite on hyvaksytty kaytettavaksi (tyypin Il) diabeetikoilla**.

IP-luokitus ilmoittaa laitteen suojauksen méaran standardin IEC 60529 mukaisesti. Mittari ja lisavarusteena saatava verkkolaite on suojattu
kiinteiltd vierasesineiltd, joiden lapimitta on vahintaan 12,5 mm (esimerkiksi sormi). Lisdvarusteena saatava verkkolaite (HHP-CMO01) on suojattu
pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia normaalissa kéytossa. Lisdvarusteena saatava verkkolaite (HHP-BFHO1) on
suojattu enintdan 15 asteen kulmassa putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia normaalissa kdytossa.

*Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018:14 189-197
** Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018:11 11-20

Tietoja langattoman tiedonsiirron kayttoliittymasta

Tama tuote kayttda 2,4 GHz:n ISM-taajuusaluetta, jonka kaytto ei vaadi erillista lupaa. Jos tata tuotetta kdytetdan lahelld muita samaa taajuusaluetta
kayttavia langattomia laitteita, kuten mikroaaltouunia tai langatonta ldhiverkkoa, laitteissa voi esiintyd ha 4. Jos hdirioita esiintyy, lopeta
muiden laitteiden kaytto tai siirrd tama tuote etaalle muista langattomista laitteista ennen kuin yritat kayttaa sita.

7. Tuotteen oikea havittaminen (sahko- ja elektroniikkaromu, WEEE)

Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tama merkki, sitd ei saa havittaa muun talousjatteen mukana, kun sen kéyttéika on lopussa.

Jotta viltetdan kontrolloimattoman jatteenhavityksen aiheuttamat ympéristoon ja ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, tama

tuote on erotettava muista jatteista ja kierratettava asianmukaisesti materiaalien kestdvan uudelleenkayton edistamiseksi.

Tietoja siitd, minne ja miten tdma laite voidaan palauttaa ymparistoa kuormittamatonta kierratystd varten, on saatavissa joko laitteen
myyntiliikkeesta tai kunnan-/kaupunginhallitukselta. .
Yrityskdyttdjien tulee puolestaan ottaa yhteys tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa havittad yhdessa

muiden kaupallisten jatteiden kanssa.

8. Tarkeda tietoa sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)

HEM-7155T-EBK ja HEM-7155T-ESL tayttavat séhkomagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan EN 60601-1-2:2015 -standardin vaatimukset.
Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavana osoitteesta

www.omron-healthcare.com

Sivustossa on lisdtietoja HEM-7155T-EBK- ja HEM-7155T-ESL-laitteiden sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta.



9. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

« Tama verenpainemittari on suunniteltu eurooppalaisen standardin EN1060 mukaisesti: Ei-invasiiviset verenpainemittarit, Osa 1: Yleisvaatimukset
ja Osa 3: Lisdvaatimukset sahkomekaanisille verenpainemittareille.

+ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. vakuuttaa taten, ettd radiolaitteet, joiden tyyppi on HEM-7155T-EBK ja HEM-7155T-ESL, vastaavat
direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavilla internetsivuilla:
www.omron-healthcare.com.

+ Tama OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co.,, Ltd., Japan -yrityksen tarkan laatujarjestelman mukaisesti.
OMRON-verenpainemittarien perusosa, paineanturi, on valmistettu Japanissa.

« limoita kaikista tahan laitteeseen liittyvistd vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

FI1o
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Symbolien kuvaus

R

Soveltuva osa: tyyppi BF, suojausaste
sadhkdiskua vastaan (vuotovirta)

Kosteusrajoitus

=

Luokan Il laite.
Suojaus sdahkoiskua vastaan

Iimanpaineen rajoitus

IP XX

Laitekotelon tiiviyden suojaus standardin
IEC 60529 mukaisesti

oco

Liitannan polariteetin merkinta

q3

CE-merkki

i

Vain sisdkdyttoon

) Intelli
7 sense

OMRONin tavaramerkitty teknologia
verenpainemittaukseen

UK

UKCA-merkinta

) 4

Laitteen kanssa yhteensopivien mansettien
tunniste

Sarjanumero

Erdanumero

ART.

o

Mansetin merkki on asetettava valtimon
ylapuolelle

Yksilollinen laitetunniste

Ladkinnéllinen laite

QUALITY
PASS

pass

Valmistajan laadunvalvontamerkki

LATEX FREE

Ei ettul kumilateksista

~[8]|[El|[s]|l] 8

Lampéotilarajoitus

2/

Olkavarren ymparys

CI3]

Kayttajan on luettava tama kayttoohje




Kayttdjan on noudatettava kaikkia ndiden
kdyttoohjeiden ohjeita turvallisuuden
varmistamiseksi.

=== |Tasavirta
~~_ [Vaihtovirta

[| Valmistuspdivamaara

Kielletty toiminta

limaisee yleensa lisddntynyttd, mahdollisesti vaarallista ionisoimattoman séteilyn maéaraa tai kertoo

((( ° ))) esimerkiksi sdhkoisista ladkinnallisista laitteista tai jarjestelmistd, jotka sisdltavat radiotaajuuslahettimia
‘ tai jotka tarkoituksella kdyttavat radiotaajuuksista sshkomagneettista energiaa diagnosointiin tai

hoitoon.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen omistamia ja rekisterdimia tavaramerkkejd, joihin

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yritykselld on lisenssiin perustuva kayttooikeus. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
App Store ja App Store -logo ovat Apple Inc. -yrityksen palvelumerkkeja, jotka on rekisterdity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja
Google Play -logo ovat Google LLC -yrityksen tavaramerkkeja.

SD2
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Instruction Manual (2 ]

Automatic Upper Arm
Blood Pressure Monitor

M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)
X4 Smart (HEM-7155T-ESL)

All for Healthcare @ Intellisense

IM2-HEM-7155T-E-E1-05-01/2022

Read Instruction manual (1) and (2) before use.

AloBaote 1o Eyxepidio odnywv (1) kat (2) mpwv amé ™ xprion.

Leia 0 Manual de instrucées (1) e (2) antes de utilizar.

B Laes brugervejledningen (1) og (2) for brug.

& Lue kayttoohjeet (1) ja (2) ennen kayttda.

Las bruksanvisning (1) och (2) fére anvandning.

¥ Nanpanany anasiHaa (D xexe (2) nanganaHy HycKaymnbiFblH OKbIHbI3.
I3 Mepen BUKOPUCTAHHAM NpoYunTaliTe KepiBHULTBO 3 ekcnnyaTauii (i

o5y el (2) 50 (D 1y Jlewin [

Package Contents
MNeplexdueva cvokevaciog
Conteudo da embalagem
[P Pakkens indhold

I Pakkauksen sisalto

Forpackningens innehall
[¥ KantamaHbiH Kypambl
[T KomnneKkT nocTtaBKu

s S Sy [

Preparing for a Measurement
Mpostolpaocia yla pEtpnon
Preparagao de uma medicao

BX Forberedelse af en maling

I Valmistautuminen mittaukseen

30 minutes before

30 Aemtd mpv

30 minutos antes
B3 30 minutter for

1 30 minuuttia ennen
30 minuter innan
¥ 30 MuHyYT GypbIH
I3 3a 30 xBUNuH

e 30 [

5 minutes before: Relax and rest.

5 \emtd Tptv: XaAapWOoTE Kal EEKOUPAOTEITE.
5 minutos antes: descontrair e repousar.

B 5 minutter for: Slap af og hvil.

& 5 minuuttia ennen: rentoudu ja lepaa.

5 minuter innan: slappna av och vila.

L 5 myHyT BypbIH: BocaHckIn, Aemany.

3 3a 5 xBWAMH: po3cnabTecs Ta BignoumnHbTe,

Sl sl el dp e 5 IR

Downloading the “OMRON connect” App

Forbereda en matning

[¥ ©nweyre ganbiHaay

[Q MigrotoBKa A0 BUMIPIOBaHHA TUCKY
Gk S Giiley MR

AQWN TG epappoyn «<OMRON connect» Hamta appen "OMRON connect"

Transferéncia da aplicacdo

"OMRON connect" XyKTen any
B Download "OMRON connect" appen  [I[{ 3aBaHTa)keHHsA AoAaTka
«OMRON connect»

I OMRON connect -sovelluksen
lataaminen

# Download on the
@& App Store

[omron connect |Q] }

GETITON
» Google Play

"
‘ \

[ «OMRON connect» KongaH6acbIH

534 033 04 L "OMRON connect" IR

= e

Installing Batteries
Eykatdotaon Twv pmatoplwv
Instalagao das pilhas

[ Iseetning af batterier

I Paristojen asentaminen

Sétta i batterierna
[¥ Batapesnapabl opHaTy
DI BcTtaBneHHA eneMeHTiB XKUBEHHS

LS PY. Y UR|

Pairing Your Smart Device
F0Ceuén NG €EUTTVNG CUOKELNG 0ag

Parkoppla din smarta enhet

Emparelhamento com o dispositivo inteligente [# CmapT KypbliFbIHbI KyNTaCTbIpY

[ Parring af din smartenhed

I Laiteparin muodostaminen élylaitteen kanssa

0/%

Bluetooth

@

[ CviHxpoHi3auis 3 iHTeNeKTyanbHUM
NPUCTPOEM
PRI N P PR ISW U R

Follow the instructions.

E8 AxoloubBrote Tig 08nyieg.

Siga as instrucoes.

[ Folg vejledningen.

I Toimi ohjeiden mukaisesti.

Folj anvisningarna.

[¥3 Hyckaynapabl opbiHAAHbI3.

[IQ OotpumyitTecs iHCTPYKUi.
S dee by UR]

The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.
H nuepounvia kat n wpa Ba puBUIoTOUV AUTOATA OTaV Yivel cULELEN TOU TILECOUETPOU E TNV

gpappoyn.

A data e hora serao automaticamente acertadas se o medidor for emparelhado com a aplicagao.
[} Dato og klokkeslzt indstilles automatisk, nar apparatet parres vha. appen.
IEl Piiviamaara ja kellonaika asetetaan automaattisesti, kun mittarista ja sovelluksesta on muodostettu

laitepari.

Nar du parkopplar blodtrycksméataren med appen stélls datum och tid in automatiskt.
[# MonuTop KonaaH6amMeH xynTackaHaa KyH MeH yakblT aBToMaTTbl TYpAe opHaTbinaabl.
[ [aty ta yac 6yge BCTaHOBNEHO aBTOMATUYHO Mif YaC CUHXPOHi3aLii npunagy 3 JOAATKOM.

cm Ulasy ha asia 35A Sy ) Gl 5 blas i et S Gl e S [

Setting Date and Time Manually

Xelpokivntn puBUION TNG NUEPOUNVIAG
KOl WPAG

Acerto manual da data e hora [¥3 KyH MeH yaKbITTbl KONIMEH OpHaTy
XY Manuel indstilling af dato og klokkesleet  [W[{ BctaHOBREHHA faTi Ta Yacy BPyUHy

&l Piivdmaaran ja kellonajan LS Guns sk G &) )5l <y [T
asettaminen kasin

Stalla in datum och tid manuellt

If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically.

When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

EW Av yivel 60{eu€n Tou TIECOUETPOU HE TNV EEUTTVN OUOKEUN, N NUEPOMNVia Kal n wpa pubuilovtal
autépata. Otav mpémel va TiG pUBUICETE XelpokKivnTa, pUBUIOTE TO £T0C > TOV prjva > TV nuépa >
™V wpa > Ta AenTa.

Se o medidor for emparelhado com o seu dispositivo inteligente, a data e hora é acertada automatica-
mente. Quando precisar de acertar manualmente, acerte ano > més > dia > hora > minuto.

(X Huvis dit apparat parres med din smartenhed, indstilles dato og klokkesleet automatisk. Hvis manuel
indstilling er nedvendig, skal du indstille ar > méaned > dag > time > minut.

Il Jos mittarista ja dlylaitteesta on muodostettu laitepari, pdivimaara ja aika asetetaan automaattisesti.
Jos ne on asetettava kdsin, aseta vuosi > kuukausi > paiva > tunnit > minuutit.

Om din blodtrycksmatare ar parkopplad med din smarta enhet stalls datum och tid in automatiskt.
Nar du behover stalla in dem manuellt stéller du in ar > manad > dag > timme > minut.

[¥3 Erep MOHUTOP CMapT KypbISIFLIMEH XKyNTacca, KyH MeH yakbiT aBToMaTThl TypAe opHaTbinajbl.
Onapgabl KonMeH opHaTy KaxkeT 6onFaHaa, Xbelnabl > aabl > KyHAI > caFaTTbl > MUHYTThI
OpHaTbIHpI3.

[I3 Akwo nprnag cMHXPOHi30BaHO 3i cMapTGOHOM, AaTy Ta Yac Byae BCTAHOBIEHO aBTOMATUYHO. AKLWO
NOTPIGHO BCTAHOBUTY iX BPYUHY, BBEAITb PiK > MiCALb > eHb > FOAVHY > XBUIHY.

DY SR SRy OL U . B Y P PIST N B - RT-pn) PO SIVON [FI5 DWISE U - R DRSS UR|
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Back / Forward ° » ': E/‘{

MNiow / Mmpootd
Retroceder / Avancar

' N Y , Hour
@D Tilbage / Frem » > 2o
71>

@ Takaisin / Eteenpain

Bakat / Framat Y 2 Y Minute
'
@ i gl
(I3 Hazap/Ynepen "('UAU\
cg | e m

y4 Applying the Cuff on the Left Arm

@8 TonoBétnon tng mepixelpidag oTov aplotepd
Bpaxiova

Aplicacdo da bracadeira no braco esquerdo

[ Pasatning af manchetten pé venstre arm

IEl Mansetin asettaminen vasempaan olkavarteen

Satta pd manschetten pd vanster arm

[¥3 MatkeTaHbl con Konfa Tary
[T HaknapeHHs maHeTu Ha NliBy pyKy

[EEURE P PRI UR|

@Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

H mevpd Tng mepixelpidag pe Tov owhrva mpémel va Bpioketat 1 - 2 cm mdvw amé Tnv E0WTEPIKNA
TAELPA TOU AYKWVA.
O lado do tubo da bracadeira deve estar 1 - 2 cm acima do interior do cotovelo.
[ Slangesiden af manchetten skal sidde 1 til 2 cm over indersiden af albuen.
@ Mansetin letkupuolen tulee olla 1-2 cm kyynértaipeen sisdpuolen ylapuolella.
Slangsidan av manschetten ska vara 1-2 cm ovanfdr insidan av armbagen.
[#3 MarxetaHblH, TYTiK 6€Ti ublKTaH 1—2 cM ofapbl GOMNybl KAXET.
[ Kpait marskeTn 3 Tpy6KOIO CNif pO3TaLlyBaTh Ha 1-2 CM BULLE NiKTbOBOTO 3rMHY.
e U ) e e 2 a1 e (S (S L oSS e w8 s TR

Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff

securely so it can no longer slip round.

BefaiwBeite Tt 0 cwArvag aépa BpioKeTal 0TNV ECWTEPIKN TTAEUPA TOU XEPLOU 0AG Kal TUNETE TNV
TIEPIXEIPIOA YEPA WOTE VA UNV UITOPE( VA TIEPIOTPAPEI.

Certifique-se de que o tubo de ar esta na parte interior do brago e enrole a bracadeira firmemente,
para que ndo deslize.

[P Kontrollér, at luftslangen sidder pa indersiden af armen, og vikl manchetten fast om armen, sa den ikke
kan drejes rundt.

Il Varmista, etts ilmaletku on olkavarren sisapuolella, ja kddri mansetti riittavan tiukasti, jotta se ei voi
pyéria olkavarren ymparilla.

Se till att luftslangen sitter pa insidan av armen och linda manschetten ordentligt sa att den inte langre
kan glida runt.

[® Aya TyTiri KonabIH ilKi XafbiHAa opHanackaHbiH TeKCepin, MarXeTaHbl ChipFbIMaTbIHAAM eTin
MbIKTan opaHbI3.
lMepekoHaliTecs, WO NOBITPAHa TPyOKa 3HAXOAUTLCA Ha BHYTPILUHI NOBEPXHi PYKY, | HAAIHO
06ropHiTb MaHXeTy Tak, o6 BOHa He MpoBepTanacs.
e ASE G0 Gl sk Bas SIS gl asmse pal S o0k Sl sl ) A8 Gl il Sl ol UR|
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If taking measurements on the right arm, refer to:
EW Av hapBavete petpriosic ané Tov Se&i Bpayiova:
Se fizer as medicdes no braco direito, consulte:
Ved mélinger pa hgjre arm, se:
I Jos teet mittaukset oikeasta olkavarresta, lue: ~
Om du miter pa hdger arm, se: Instruction Manual (1)
[KZ| Erep oH Konaa eriieyrep XyprisceHia, keneci 6enimai kaparbis: 015 2.3

AKLLO BMMipIOBaHHA MPOBOANTLCA Ha NPaBi pyLi, AWB.:

e I JEN N §- NS epev 1) UR |

Sitting Correctly

2woTH 0TA0N TOU CWHATOG
Como sentar-se corretamente
[ Seet dig korrekt

I Istuminen oikein

Ratt sittstallning

[ [ypebic oTbIpy
[ MNMpaBunbHe NoNoXKeHHA Tina

(SPITR TRV U UR |

/—@

Sit comfortably with your back and arm supported.
KaBiote dveta pe Tnv mAatn Kat Tov Bpayiovd oag va otnpifovtal.
Sente-se confortavelmente apoiando as costas e o brago.

[N Sid behageligt med stotte til ryg og arm.

I Istu mukavasti selk ja kasivarsi tuettuina.

Sitt bekvamt med stod for ryggen och armen.

[¥3 ApkaHbiz 6eH KOrbIHbI3Ab! Tipen, bIHFambl OTbIPbIHbI3.

I3 CagbTe 3pyuHO TakMM YMHOM, WOG CMIMHA Ta PyKa Ha WOCb CMIMPASTUCA.

T N B VSRS FSY ISRt UR

Place the arm cuff at the same level as your heart.
TomoBetroTe TNV Mepixelpida oTo 510 eminmedo pe TV kKapdid oag.
Coloque a bracadeira ao mesmo nivel do coragéo.

Placer manchetten i niveau med dit hjerte.

IEl Aseta mansetti syddmen tasolle.

Armmanschetten ska vara pa samma niva som hjartat.

[¥ Kon maHxeTacbiH XYPeKTiH AeHreiHe KoMbIHbI3.

[II3 Mar>keTa Ha nieue mae 6yTn Ha piBHi cepus.

B NS R SIS  T UR|

@ Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

Matdte Ta méSia 0ag 0To MATWHA, N CTAUPWVETE Ta TTOSIA 004G, TTOPAUEIVETE AKivnTOL Kal
U HAGTE.
Mantenha os pés no chao, ndo cruze as pernas, mantenha-se imoével e nao fale.
Seet fedderne pa gulvet, kryds ikke benene, forhold dig i ro, og tal ikke.
I Pida jalkaterat lattiaa vasten, al4 risti jalkoja, pysy paikallasi ja dla puhu.
Hall fotterna plant mot golvet, benen fér inte vara korsade, var stilla och prata inte.
[®3 AskTbl cO3bIN, ankacTbipMal, Ko3ranmai xxeHe cennecnemn oTbipbiHpbI3.
[A Horw cnig TpymaTty HenepexpeLleHnMY, 3i cTonami Ha nignosi. He pyxaintech i He po3mMoBAAnTe.

S Al ) s s oS S o S G SRE 0xeS, B S osow [T

Selecting User ID (1 or 2)

@ Emdoyn tautdtntag xpriotn (114 2) Vélja anvandar-ID (1 eller 2)

Selecionar a identificacdo de utilizador (1 ou 2) [¥ MaiiganaHyLibl MAEHTUUKATOPLIH TaH4AY

(1 Hemece 2)
[IQ Bu6ip ineHTndikatopa kopucTtysaya (1 a6o 2)
LS atie (24 1) 3 s wa b M

[ Valg af bruger-id (1 eller 2)
I Kayttajatunnuksen valinta (1 tai 2)

e

Switching user ID enables you to save readings for 2 people.

Me Tnv evailayn TG TautdTNTAG XPHOTN UMOPEITE va amoBnKEVETE HETPHOELG Yid 2 ATOMA.

Trocar a identificagao de utilizador permite guardar leituras de 2 pessoas.

BXA Ved at skifte bruger-id kan du gemme maélinger for 2 personer.

I Kayttajatunnuksen vaihtaminen mahdollistaa kahden henkilén lukemien tallennuksen.

Genom att byta anvandar-ID kan du spara avlasningar for 2 personer.

[¥ MaiiganaHywbl UAEHTUUKATOPBIH aybICTLIPY apkbirbl 2 afaMHbIH KEPCETKILUTEPIH cakTayFa
6onaapl.

[II3 MepemukanHa mix igeHTUdIKaTOPaMN KOPUCTYBAYIB AAE 3MOrY 36epiraTv NokasaHHs ans 2 oci6.
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Taking a Measurement
Afyn petpnong

Realizacao de uma medicao
[ Foretag en maling

I Mittauksen ottaminen
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When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken
and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

3} Ortav natdte 1o Kouuni [START/STOP], A\apBAavetat n pétpnon Kat amodnkeleTal autdpata.
AvoIi&Te TNV EQapUOYN VIO VA PETAPEPETE TN YETPNON.

Quando o botao [START/STOP] é premido, a medicéo é feita e gravada automaticamente.
Abra a aplicagao para transferir a leitura.

BXY Nar du trykker pa knappen [START/STOP], foretages og gemmes méalingen automatisk.
Abn appen for at overfgre malingen.

Il Kun [START/STOP]-painiketta painetaan, mittaus tehdaan ja tallennetaan automaattisesti.
Avaa sovellus lukeman siirtamista varten.

Nar knappen [START/STOP] trycks in tas mitningen och sparas automatiskt. Oppna appen
for att overfora avlasningen.

[# [START/STOP] Tyimeci 6acbinFanaa, eniiey kacarnbin, aBToMaTTsl TypAe cakranagsi.
KepceTkiwTi TacbiMangay yLiH KongaH6aHb! allblHbI3.

[3 KHonka [START/STOP] 3anyckae BUMipIoBaHHs, pe3ynbTaTi AKOro 36epiraloTbcA aBTOMATUYHO.
BigkpwuiiTe foaaTok, Wob nepeHecT NoKasaHHs.

Sl (S a5 e Bsiae 3580 358 sl o e J Giiley 55 o Uls o 00 [START/STOP] o [
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If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor
inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.
Av n 6UGTOAIKR oag Tieon gival Tavw amé 210 mmHg:
‘Otav n mepIxelpida apxioel va SIoyKWVETAL, TTATHOTE Kal KPATAOTE TATNUEVO TO KOuTTi [START/STOP] £wg 6TOU TO TMECOUETPO
Stoykwoel TN mepixelpida 30 éwg 40 mmHg uPNAGTEPQ ATTO TNV AVAUEVOHEVN CUCTONKN G TTiEDN.
Se a tensao sistolica estiver acima dos 210 mmHg:
Depois de a bracadeira comecar a insuflar, prima e mantenha premido o botéo [START/STOP] até que o medidor insufle
30 a 40 mmHg acima da tensao sistolica esperada.
XY Huvis det systoliske tryk er mere end 210 mmHg:
Hold knappen [START/STOP] nede, ndr armmanchetten begynder at blive pumpet op, til apparatet er pumpet 30 til 40 mmHg
hgjere op end det forventede systoliske tryk.
Il Jos systolinen paine on yli 210 mmHg:
Kun mansetti alkaa tayttyd, paina [START/STOP]-painiketta ja pidd se painettuna, kunnes mittari téyttyy 30-40 mmHg
odotettua systolista painetta korkeammalle.
Om ditt systoliska tryck ar hégre dn 210 mmHg:
N&r manschetten bérjar blasas upp héller du [START/STOP]-knappen intryckt tills mataren &r uppblast till 30-40 mmHg hogre
an ditt forvantade systoliska tryck.
[KZ| Erep ci3giH cuctonansik KbiCbIMbIHbI3 210 MM CbIH. 6aF. MaHiHEH XoFapbl 6onca:
Kon maHxeTtachl aya xwuHayabl 6actaraH coH, [START/STOP] TyiiMeciH MOHUTOP Ci3 KyTKeH cucTonanblk
KbiCbIMHaH 30-40 MM CblH. 6af. )oFapbl KbICbIM UHaFaHLa 6acbin TypbIHbI3.
I3 Akuwo cuctoniunmii Tuck nepesuye 210 MM pT. CT.:
nic/A NoYaTKy HaMOBHEHHA MaHXeT! Ha Mnneye NOBITPAM HAaTUCHITb | yTpumyiiTe KHonky [START/STOP], noku npunap
He nifiHiMe TUCK A0 3HAaYeHHSA, AKe NepPeBULLYE OYiKyBaHWI CUCTONIYHMIA TUCK Ha 30-40 MM pT. CT.
155 5 815 —w mmHg 210 sy Sgtun s o 9 [
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GOra en matning
[F@ ©nwey xacay
[T BrKoHaHHA BMMipIOBaHHA

Taking a measurement in guest mode
AQWN pétpnong o€ Aertoupyia AANoU xprotn
Realizacdo de uma medi¢cdo no modo de convidado
[BXY Sadan foretages en maling i gaestefunktion
Bl Mittauksen ottaminen vierastilassa
Gora en matning i gastlage
[¥1 ©nweyni koHak pexumiHae xacay

BumiptoBaHHA B roCTbOBOMY PeXXUMi

[CERE.CONPRIR ORI UR|

The guest mode can be used to take a single measurement for another user.

No readings are stored in the memory.

H Aertoupyia dAou xpriotn pmopei va xpnolpomoinei yia t Aqyn piag pétpnong amod dAo xprotn.
Agv amoBnKevovTal PETPAOELG OTN UVAKN.

O modo de convidado pode ser utilizado para efetuar uma Unica medicdo de outro utilizador. Ndo ha
leituras guardadas na memoria.

B Gaestefunktionen kan bruges til at tage en enkelt maling for en anden bruger. Ingen malinger lagres
i hukommelsen.

Il Vierastilaa voidaan kayttaa yksittdisten mittausten tekemiseen muille henkilgille. Lukemat eivat
tallennu muistiin.

Gastlaget kan anvandas for att géra en enstaka matning for andra personer. Inga avlasningar sparas
i minnet.

[# Backa agam pexumiH 6acka nanganaHyLUblHbIH KaH KbICbIMbIH Bip peT eniey yLuiH
nanganaHyfa 6onagbl. XKaara elkaHgan kepceTKiluTep cakranvaraH.

D3 locTboBWMit peXxnm BUKOPUCTOBYETLCA A1 OQVHNYHOIO BUMIPIOBAHHSA apTepiasibHOro TUCKY Y iHLWOT
ocobu. MokasaHHA He 36epiraloTbcA B Nam’saTi.
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Checking Readings
‘EAEYXOG TWV PETPHOEWV
Verificar leituras

[ Kontrol af malinger

IEl Lukemien tarkastelu

Kontrollera avldsningar
[¥ KepcerTkiwTepai Tekcepy
[ MNMepernag nokasaHb

LS S 53, MR

II' Appears if “SYS" is 135 mmHg or above
and/or “DIA” is 85 mmHg* or above.
Epgaviletal av n 6UoTONIKN Tiieon «SYS» givat
135 mmHg 1) meploodTEPO 1Y/Kat n SI0OTOAKN
miieon «DIA» givat 85 mmHg* r) meploodtepo.
Aparece se o valor de "SYS" for de 135 mmHg

ou superior e/ou o valor de "DIA" for
SYS de 85 mmHg* ou superior.
mmHg [XA Vises, hvis "SYS" er 135 mmHg eller derover,
og/eller "DIA" er 85 mmHg* eller derover.
I8 Tulee nakyviin, jos SYS on 135 mmHg tai ko-
rkeampi ja/tai DIA on 85 mmHg* tai korkeampi.
DIA Visas om "SYS" &r 135 mmHg eller hogre
mmHg och/eller "DIA" &r 85 mmHg* eller hogre.
[ Erep «SYS» kepcertkilli 135 MM CblIH. Gaf.
Hemece ofaH Xofapbl xaHe/Hemece «DIA»
— - kepcerTkilwi 85 MM cbiH. 6aF.* Hemece oaaH
PUI?EE . . . ‘— »oraphbl 6orca, kepceTineai.
[ IHaukaTop 3'aBnA€eTbCA, AKWO SYS carae

0K
K @ 135 MMm pT. cT. abo BuLe Ta (@60) DIA carae
85 MM pT. CT.* abo BuLLe.
o) e 0 L "SYS" 135 mmHg S = b s [
=0y e ool L "DIA" 85 mmHg L/ sl

|z| Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement.
If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

O) EppaviCetatl dTav avixveleTal aKAvVOVIOTOG pUBUOGH* Katd Tn SidpKela TnG LETPNONG.
Av gpgaviletal emavelnupéva, n OMRON cuviotd va CUMBOUAEUTEITE TOV LATPO 0AG,.
Aparece quando um ritmo irregular** é detetado durante uma medicdo. Se aparecer
repetidamente, a OMRON recomenda que consulte o seu médico.
[ Vises, hvis en uregelmaessig rytme** registreres under en méling. Hvis dette vises
gentagne gange, anbefaler OMRON, at du kontakter din laege.
I Tulee nékyviin, jos epasadanndllinen rytmi** havaitaan mittauksen aikana. Jos symboli
nakyy toistuvasti, OMRON suosittelee ottamaan yhteytta laakariin.
Visas nar en oregelbunden rytm** upptacks under en matning. Om den har symbolen
visas upprepade ganger rekommenderar OMRON att du radgor med din ldkare.
[ ©nwey GapbicbiHAa TypaKkcbi3 COFbIC*™ aHbIkTanFanaa kepceTinesi. Erep
on kanTanatbin kepceTtince, OMRON komnaHusicbl fapirepre xabapnacyabl yCbiHaabl.
[IA IHavkaTop 3'ABRAETBCA, AKLLO Nif YaC BUMIPIOBAHHA BUABIEHO NOPYLWEHHA pUTMY**, AKLLO
iHAMKaTOp 3'ABNAETLCA HeoAHOPa30Bo, KomnaHia OMRON pekomeHaye NPOKOHCYNbTYBaTUCA
3 nikapem.
51 = Ui ol Sl S0 o b il 5 Uil i SR s S m ol S Gtiben [T
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@ Appears when your body moves during a measurement. Remove the
arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.

/&\ EpgaviCetal dtav 1o owpa oag KivnBei Katd Tn SIApKELa TNG METPNONG. APALPEDTE ThV

mePIXELPiSa, TePIPEVETE 2-3 AemTd Kal SoKipdoTe Eavd.

Aparece quando o corpo se mexe durante uma medicéo. Retire a bragadeira, aguarde
2-3 minutos e tente de novo.

[ Vises, hvis du bevaeger kroppen under en maling. Tag armmanchetten af, vent 2-3 minutter,
og forsag igen.

I Tulee nékyviin, jos liikutat kehoasi mittauksen aikana. Irrota mansetti, odota 2-3 minuuttia
jayrita uudelleen.

Visas nar du ror dig under en matning. Ta av manschetten, vanta 2-3 minuter och férsok igen.

[ ©nuiey 6apbicbiHaa AeHe KosranFaHda KepceTineai. Kon MaHkeTachIH anbin TacTar,
2—3 MUHYT KYTIiHi3, COAaH COH 9peKeTTi KanTanaHbI3.

[TQ Lis nosHauka 3'ABNAETbCA, AKILO BALLE TiIO PYXAETbCA Nif YaC BUMIPIOBAHHS TUCKY. 3HIMITb
MaH>XeTy, 3aueKkanTe 2-3 XBUAVHU Ta CNpoOyiiTe e pas. 7
e 2-3 e B S8 53 S S a sy S Uiy (S s Sl g il cds o [T
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@ Cuff is tight enough. @ Apply cuff again MORE TIGHTLY.
H niepixelpiba eivat apketd o@IxTh. TomoBetrote MAN TV Tepixelpida MO

A bracadeira estd bem apertada.

B Manchetten er tilstraekkelig stram.

IEl Mansetti on asetettu riittdvan tiukasti.

Manschetten sitter tillrdckligt stramt.

& MarxeTa XeTKiniKTi ThifbI3.

[T MaH:keTy 06ropHYTO OCTaTHLO LWiIbHO.

il s < IR

ZOIXTA.
@ Q) Aplique a bracadeira de novo MAIS

APERTADA.
B Seet manchetten STRAMMERE pé.
IEl Aseta mansetti uudelleen TIUKEMMIN.
Satt pa manschetten igen och DRA
AT DEN MER.
[# MatxertaHbl kanta KATTbIPAK
TbIFbI3OAN TafbiHbI3.
I3 O6ropHiTb maHkeTy e pa3 LLIJIbHILLE.
NEELUIE S TP ISV WSS UR|

*The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.

E] *O opiopde TG uPNnAAGS aptnplakic Tieong Baciletal otic O8nyie¢ tn¢ Eupwnaikrc Etaipeiog
Ynéptaong (ESH)/Kapdiohoyiag (ESC) Tou 2018.

*A definicao de tensao arterial alta baseia-se nas Orientacdes 2018 ESH/ESC.

[ *Definitionen af hejt blodtryk er baseret p& 2018 ESH/ESC-retningslinjerne.

Il *Korkean verenpaineen maaritys perustuu vuoden 2018 ESH-/ESC-ohjeisiin.

*Definitionen for hogt blodtryck baseras pa ESH/ESC-riktlinjerna fran 2018.

[¥3 *>Kofapbl kaH KbICbIMbIHbIH, aHblkTanybl 2018 ESH/ESC HyckaynapbiHa HerisgenreH.

[TQ *BrizHaueHHs BUCOKOrO apTepianbHOro TUCKY B3ATO 3 KepiBHULTB EBPONENCbKOro TOBapuCTBa
rinepTeHsii / €sponencbKoro Toapuctsa kapgionoris 2018 p.

o el sha Ly, ESHIESC 2018 <y S Ly b i+ [

**An irregular heartbeat rhythm is defined as a rhythm that is 25% less or 25%
more than the average rhythm detected during a measurement.
@ **Qq akavovioTog kapSlakog pubuog opiletal o Quepéc ToU €ival Katd 25% AydTtepog 1 katd 25%
TIEPIOOOTEPOC ATTIO TOV HECO PUOUO TIOU aviXVeVETAL KATd T SIdPKELA HIAG LETPNONG.
**Um ritmo de batimento cardiaco irregular é definido como um ritmo 25% inferior ou 25% superior
ao ritmo médio detetado durante uma medicéo.
B **En uregelmaessig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er 25% mindre eller 25% mere
i forhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under en maling.
I **Epasaannélliselld syddmenrytmilld tarkoitetaan 25 % hitaampaa tai 25 % nopeampaa sydamenryt-
mia verrattuna mittauksen aikana tunnistettuun keskiméaaraiseen sydamenrytmiin.
Y Yy
**Oregelbundna hjartslag ar en hjartrytm som &r 25 % langsammare eller 25 % snabbare &n den
genomsnittliga hjartrytm som identifieras under en méatning.
[¥3 **TypaKcbI3 XypeK cofFbichl entiey GapbiCcbiHAa aHbKTanfaH opTailla Tamblp COFbICHIHbIH,
25%-paH kem Hemece 25%-AaH XoFapbl COFbIChl PETIHAE aHbIKTanaabl.
I8 **MopyLweHHAM pUTMY CepLIebUTTA BBAXKAETLCA PUTM, AIKWIA Ha 25 % BiAPi3HAETLCA Bif cepeaHboro
pYTMY, BU3HAYEHOTO Nifj Yac BUMIPIOBaHHA apTepiasibHOro TUCKY.
LS %25 —w JU Jan LJ‘;:%é»gmuswcu%éguw S JE S o8 i i o (S o UR]
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Error messages or other problems? Refer to:
MnvUpata o@dipatog r dAa mpoAjuata;
Avatpé€te oto:
Mensagens de erro ou outros problemas? Consulte:
P} Fejlmeddelelser eller andre problemer? Se:
& Virheilmoituksia tai muita ongelmia? Lue:
Felmeddelanden eller andra problem? Se: Instruction Manual
[¥ Kate Typansl xabapnap Hemece 6acka 3.
npobnemanap 6ap ma? KeneciHi kapaHpi3:
I3 MosigomneHHa npo nomusky abo iHwi npobnemn? us.:

HENEERON PR 4 NV ST I IENRSE QUSRI UR |
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Using Memory Functions

N Xprion Twv AEITOUPYIWY HVARNG
Utilizacao das funcées de memdria
BX Brug af hukommelsesfunktioner
IE Muistitoimintojen kdytto

Anvanda minnesfunktioner

[F3 Xag dyHkuuanapbiH nanganaHy
I3 BukopurcTtaHHA GyHKLiA mam'aTi

LS Jlasind 1S 58808 5 sase [

Before using memory functions, select your user ID.

MpoToU XPNOIUOTOINCETE TIG AEITOVPYIEG VAKNG, EMAEETE TNV
TAUTOTNTA XPHOTN Oag.

Antes de utilizar as fungdes de memoria, selecione a identificacdo
de utilizador.

[BY Veelg din bruger-id for brug af hukommelsesfunktioner.

IEl Ennen kuin kaytit muistitoimintoja, valitse kayttajatunnuksesi.

Innan du anvander minnesfunktioner véljer du ditt anvéndar-ID.

E XKan dyHKkumsnapbiH nanganaHy anabiHaa nanganaHylubl
MOEHTUUKATOPbIH TaHAAHbI3.

IR Mepen srkopucTaHHaM GyHKLi nam'aTi 06epiTb CBilt ineHTUIKaTOp
KOpuUCTyBaya.

018 ke Sl G jlaa il ¢l S Jlenid 1S 5 o) 500 (T
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12.1 Readings Stored in Memory
MEeTPROEIG amoBNKEVPEVEG OTN VN

LS

Leituras guardadas na memoria

[BXY Malinger, der er gemt i hukommelsen

Il Muistiin tallennettujen lukemien tarkastelu
Avlasningar lagrade i minnet

[#3 >KapTa cakraynbl kepceTkiluTep

2o
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1
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88"
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I3 MokasaHHs, wo 36epiratoTbca B nam'aTi
S 038 ) e ssare [

Up to 60 readings I&l Laite tallentaa enintéén
are stored 60 lukemaa.

D)

ULsE
Tmin

[}
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] Upp till 60 avlasningar lagras.
fmofnwevovta: BB 60 opoerkiue neii 3

PULSE
Tmin

J iz
S 2
L J
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e

< cakTanagsil.
& Sdo armazenadas °
até 60 leituras. I3 Moxwa s6epermv s

60 nokasaHb. L4
[ Op til 60 malinger o ‘ .
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12.2 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken
within a 10 Minute Span

Méon Tipn Twv TeEAeuTaiwy 2 1y 3 HETPAOEWV TTOU €X0UV An@OEi
o€ Slaotnpa 10 Aemtwv
Média das ultimas 2 ou 3 leituras efetuadas num intervalo de 10 minutos
BI Gennemsnittet af de seneste 2 eller 3 malinger inden for et tidsrum
pa 10 minutter
IEl 10 minuutin aikavililla otetun 2-3 viimeisimman lukeman keskiarvo
Medelvérde for de senaste 2 eller 3 avldsningarna som gjorts inom ett
10-minutersintervall
E 10 MUHYT apanblifblHAA XacanfaH eH COHfbl 2 Hemece
3 kepceTKilWTiH opTalla MaHi
DIR VcepenHerHs octaHHix ABOX a60 TPbOX NOKa3aHb, OTPUMAHIX NPOTATOM
10 xBUANH

3 sec+

Dos) S K53 L2 i o5 o€ e mm e S e 10 [

12.3 Deleting All Readings % Sletning af alle mélinger

Alaypa@h SAwV TwV HETPROEWY Kaikkien lukemien poistaminen
SV asni
Eliminacéo de todas as leituras BY Radera alla avigsningar

1

[#3 Bapnbik kepceTkiLuTi 0t0
I!Ia BI/lHaﬂeHHﬂ BCiX MOKa3aHb

(SN G UR

Other Settings
AN\eC pubpioelg
Outras defini¢des
B Andre indstillinger
I Muut asetukset

Ovriga instéllningar
[# backa napametprep
[IX IHwWi HanawTyBaHHA

lasi i g ms R

13.1 Disabling/Enabling Bluetooth

Anevepyomoinon/evepyomoinon Tou Bluetooth
Desativagao/ativagdo do Bluetooth
[ Deaktivering/aktivering af Bluetooth
Il Bluetooth-ominaisuuden poistaminen kaytosta /
ottaminen kdyttoon
Aktivera/avaktivera Bluetooth
[#3 Bluetooth dyHKLMSACHIH axbIpaTy/Kocy
[IX BumukaHHs/BMUKaHHSA Bluetooth
LS Jwd [ Jwd e S Bluetooth [

Bluetooth is enabled by default.

To Bluetooth gival evepyomoinuévo
WG TTPOETIAOYH.
O Bluetooth esta ativado por predefini¢ao.
[XY Bluetooth er aktiveret som standard.
A Bluetooth on kdytdssa oletuksena.
Bluetooth &r aktiverat som standard.
[#3 Biuetooth dyHKUMsACHI oa€enKi GolibiHLLA
KOCyIbl.
[I3 Bluetooth yBiMKHEHO 3a 3aMOBYYBaHHAM.
= Jad axa 3 S &S Bluetooth [T

13.2 Restoring to the Default Settings

Emavagopd Twv mpoemAeypévwy pubpicewv
Restauracao das predefini¢des

[ Gendannelse af standardindstillingerne

I Oletusasetusten palauttaminen

10 sec+

Aterstilla till standardinstéllningarna
Dpenki napameTprepai kannbiHa KenTipy
[T NosepHeHHa 1o HanalTyBaHb 3a 3aMOBUYBaHHAM

A PUPPNCII - RN g UR |
g 4sec+ -
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Optional Medical Accessories
3 MpoaipeTikd atpikd e€aptripata
Acessoérios médicos opcionais

[ Valgfrit medicinsk tilbehar

IE8 Valinnaiset ladkinnalliset lisdvarusteet

Valfria medicinska tillbehor
[¥1 KocbimMwa MegmumHanblk akceccyapnap
[I3 [opaTkosi MeanuHi akcecyapm

S PR PR N UR
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Arm Cuff AC Adapter
(HEM-FL31) (HHP-CMO1) (HHP-BFHO1)
22-42cm

IEl Als havita ilmaletkun liitinta. llmaletkun liitinta
voidaan mahdollisesti kdyttad lisdvarusteena saatavan
mansetin kanssa.

Kasta inte bort luftkontakten. Luftkontakten kan
anvéandas pa den valfria manschetten.

Aya awacblH nakTblpMaHbI3. Aya aluacblH Kocankbl
MaHxeTafra KongaHyra bonagbl.

I3 He Bukupaiite nosiTpAHWIL WTekep. MoBiTpAHMI
wTekep NiAXoANTb A0 AOAATKOBOI MaHXeTU.

o By Yy IS (5l B S Sy S 5L i [T

https://www.omron-healthcare.com/

Do not throw the air plug away. The air

plug can be applicable to the optional cuff.

Mnv meté€ete To BUopa aépa. To Puoua aépa pmopei
va )(pr]cnpor[otnezi HE TNV TlpO(llpETlKﬁ TlEplXElp{ﬁd.

Néo deite fora a ficha de ar. A ficha de ar pode ser
aplicavel a bracadeira opcional.

DBY Smid ikke luftstikket vaek. Luftstikket kan anvendes
sammen med den valgfri manchet.

OHpipyLi
BupobHUK

I Manufacturer ~ Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Kataokevaotric Valmistaja
S

. : 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Fabricante Tillverkare

Avtimpoownog otnv EE  EU-representant
Representante da UE EO-narbl exingiri

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

| EC [REP|

EU-representative EU-repraesentant Mpepcrasiiky €C | 1iF NETHERLANDS
EU-edustaja EU-2 | \yyyw.omron-healthcare.com
Importer in EU Importer i EU EO enpepite
Eloaywyéag otnyv EE EU-maahantuoja nmnoptTayLubl
Importador na EU EU-importér Imnoprep B €C
021 2l IS EU
Production facility ~Produktionsanlaeg Snpipictik 6enimweci  |OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING

Tuotantolaitos
Produktionsenhet

Epyootdoio Brpo6HMUi noTyxHoCTI
napaywynq
Local de producéo

e o |VIETNAM CO,, LTD.

bl No.28 VSIP Il, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park I,
Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam

Subsidiaries Importer in the United Kingdom and UK responsible person - | OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Ouyatpikéq Eloay@yéqc 0t Hvwpévo Baoielo kat umeuBuvog yia o Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
Filiais HvwpévoBagieo ) www.omron-healthcare.com/distributors
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