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IT - MANIPOLO STERILE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA 
EN - DISPOSABLE STERILE PENCIL FOR ELECTROSURGERY  

FR - MANCHE ELECTRO-CHIRURGICAL DISPOSABLE STÉRILE 
DE - STERILER EINMAL-ELEKTRODENHANDGRIFF FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE 

ES - MANGO DE ELECTROCIRUGÍA ESTÉRIL DESECHABLE 
PT - PUNHO ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA ELETROCIRURGIA 

RU - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ 

EL - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΗ ΛΑΒΉ ∆ΙΑΘΕΡΜΊΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΕΩΣ  
NL - STERIEL WEGWERPPOTLOOD VOOR ELEKTROCHIRURGIE  

DA - STERILT DIATERMIHÅNDTAG, ENGANGS 
RO - MANER CU ELECTROD BISTURIU PENTRU ELECTROCHIRURGIE  

(UNICA FOLOSINTA/STERIL) 
PL - UCHWYT JEDNORAZOWY STERYLNY DO ELEKTROCHIRURGII  

TR - ELEKTROCERRAHI IÇIN TEK KULLANIMLIK STERIL KALEM 
HU - STERIL, EGYSZER HASZNÁLATOS KÉTKAPCSOLÓS NYÉL 

FI - KERTAKÄYTTÖINEN STERIILI KÄSIKAHVA SÄHKÖKIRURGIAAN 
ET - ÜHEKORDNE STERIILNE DIATERMIA KÄEPIDE 

LV - VIENREIZLIETOJAMS STERILS UZGALIS ELEKTROĶIRURĢIJAI 
CS - JEDNORÁZOVÁ STERILNÍ TUŽKA PRO ELEKTROCHIRURGII 
SK - JEDNORAZOVÉ STERILNÉ PERO PRE ELEKTROCHIRURGIU 

BG - ЕДНОКРАТНА СТЕРИЛНА РЪКОХВАТКА ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ 
HR - JEDNOKRATNI, STERILNI “MINI “ KAUTER ZA ELEKTROKIRURGIJU 

SL - STERILNI ELEKTROKIRURŠKI ROČNIK ZA ENKRATNO UPORABO 
للاستعمال مرة واحدقلم لجهاز الكى والقطع الكهربائي الجراحي معقم   - AR
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΗ ΛΑΒΉ ∆ΙΑΘΕΡΜΊΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΕΩΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΣΕΙΡΑ F479X) 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ MΕ ΠΗ∆ΑΛΙΟ (ΣΕΙΡΑ F4390) 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
• Το προϊόν είναι µιας χρήσεως και αποστειρωµένο µε αιθυλενοξείδιο. δεν επαναχρησιµοποιείται.

Η επαναχρησιµοποίηση του προϊόντος µπορεί να οδηγήσει σε: Πιθανή παρούσια βιολογικών
καταλοίπων που µπορούν να προκαλέσουν επιµολύνσεις; Αλύωση των υλικών; Απώλεια των
αρχικών λειτουργικών χαρακτηριστικών του προιόντος.

• Η αποστείρωση δεν είναι εγγυηµένη αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή/και έχει υποστεί ζηµίες.
• Nα µην χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία λήξης. Η αποστείρωση δεν είναι εγγυηµένη.
• Μετά τον έλεγχο της ακεραιότητας της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόµενό της, και εάν

παρουσιάζει ορατές βλάβες ή ελαττώµατα να µην χρησιµοποιήσετε το προϊόν και να το
επιστρέψετε στην FIAB.

• ∆ιατηρείτε τα προϊόντα µακριά από εύφλεκτα υλικά: η τυχαία ενεργοποίησή τους και η θερµότητα
θα µπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές

• Οι συσκευές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από εκπαιδευµένους ιατρούς σε
ηλεκτροχειρουργικές επεµβάσεις.

• Για την χρήση της γεννήτριας, των χειρολαβών, των ουδέτερων πλακών, των καλωδίων και των
άλλων εξαρτηµάτων να ανατρέξετε στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

• Σηµ. Οι βηµατοδότες µπορεί να υποστούν ζηµιές απο ένα ηλεκτροχειρουργικό ρεύµα.Μην
υποβάλλετε έναν ασθενή µε βηµατοδότη σε ηλεκτροχειρουργικό ρεύµα χωρίς να προηγηθεί
πρώτα µια διαβούλευση µε έναν καρδιολόγο.

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Κοπή και πήξη των ιστών κατά τη διάρκεια ηλεκτροχειρουργικών διαδικασιών, χρησιµοποιώντας µια 
γεννήτρια συµβατής υψηλής συχνότητας. 

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ 9kVpp 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο και η προέταση (αν υπάρχει) έχει σταθερά εισαχθεί στήν υποδοχή της 
χειρολαβής. Κατά την αντικατάσταση του ηλεκτροδίου και / ή του καλώδιου της προέκτασης 
βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή δεν είναι συνδεδεµένη µε τη γεννήτρια ή η γεννήτρια είναι 
απενεργοποιηµένη (σε κατάσταση αναµονής). 
Συνδέστε την γεννήτρια υψηλής συχνότητας µε την χειρολαβή και τον διακόπτη µε πηδάλιο (µοντέλα 
µε πηδάλιο/πεντάλ).  
Εµποδίστε το καλώδιο να έρθει σε άµεση επαφή µε το δέρµα του ασθενούς καθώς και να µην 
περιπλεκεί. 
ΣΗΜ.: Εάν ο ασθενής ξανατοποθετηθεί να κάνετε πάντα µια νέα επαλήθευση όλων των 
διασυνδέσεων. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Χειρολαβές µε χειροκίνητο έλεγχο: (1) Συνδέστε την ουδέτερη πλάκα στον ασθενή. (2) Συνδεστε  την 
χειρολαβή στο ηλεκτρικό νυστέρι. (3) Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό νυστέρι και επιλέξτε την έξοδο σε 0 
watt στη λειτουργία κοπής και πήξης. (4) Κρατήστε τη χειρολαβή µακριά από ανθρώπους και 
αντικείµενα και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUT. (5) Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό νυστέρι 
ενδεικνύει την ενεργοποίηση της λειτουργίας CUT. (6) Επαναλάβετε τα σηµεία 4 και 5 για την 
επαλήθευση της λειτουργίας COAG. Χειρολαβές µε έλεγχο πηδαλίου/πεντάλ: για να ελέγξετε την 
λειτουργία ανατρέξτε στις οδηγίες της γεννήτριας. 
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ΧΡΗΣΗ 
Χειρολαβές µε χειροκίνητο έλεγχο: για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κοπής πατήστε το κίτρινο 
κουµπί/πλήκτρο (CUT), για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πήξης, πατήστε το µπλε 
κουµπί/πλήκτρο (COAG). Χειρολαβή µε πηδάλιο/πεντάλ ελέγχου: Για να ενεργοποιήσετε την 
χειρολαβή ανατρέξτε στις οδηγίες της γεννήτριας. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να επιλέγετε πάντοτε το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ενέργειας. Αν 
η ικανότητα πήξεως του ηλεκτροδίου είνα χαµηλότερη από τη κανονική να µην αυξήσετε την έξοδο 
της υψηλής συχνότητας, χωρίς να έχετε πραγµατοποιήσει στο παρελθόν τις ακόλουθες δοκιµές: 
• Την σωστή τοποθέτηση της ουδέτερης πλάκας;
• Τη σωστή τοποθέτηση των καλωδίων και των διασυνδέσεών τους;
• Τη σωστή ενεργοποίηση των κουµπιών/πλήκτρων λειτουργίας (χειροκίνητη ή µε

πηδάλιο/πεντάλ);
• Ότι δεν υπάρχει βλάβη στην µόνωση των καλωδίων;
• Ότι το ηλεκτρόδιο και η προέκταση (αν υπάρχει) δεν είναι βρώµικο/η.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία σε συνθήκες περιβάλλοντος 
(θερµοκρασία και σχετική υγρασία) όπως καθορίζονται στην ετικέτα της συσκευασίας. Η τοποθέτηση 
εξωτερικών βαρών στη συσκευασία µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο προϊόν. 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Εάν συµβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη χρήση αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσµα της 
χρήσης της, παρακαλείστε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην εθνική σας αρχή. Για οποιαδήποτε
δυσλειτουργία ή ελάττωµα της συσκευής, ενηµερώστε την Υπηρεσία Ποιότητας του κατασκευαστή.

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Τα απόβλητα που προέρχονται από εγκαταστάσεις υγείας πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τον 
ισχύοντα κανονισµό. 
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Συµµορφώνετ
αι µε την 
ισχύουσα 
ευρωπαϊκή 
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Ιατροτεχνολογικό 
Προϊών 

Συµβουλευτείτε 
τις οδηγίες 
χρήσης 

Αριθµός 
καταλόγου 

Κωδικός 
παρτίδας 

Ηµεροµηνία 
παραγωγής Χρήση έως 

Να µην 
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οποιείται 

Αποστειρωµέ
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του 
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εάν η 
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φθαρµένη 

∆εν περιέχει 
φυσικό λάτεξ 
από καουτσούκ 

Κρατήστε το 
µακριά από 
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Όριο 
υγρασίας 

Όριο 
θερµοκρασίας Κατασκευαστής Ποσότητα 

κοµµατιών 
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ό συσκευής 
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αποστειρωµένο 
σύστηµα φραγής 
µε προστατευτική 

συσκευασία 
εσωτερικά 
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