
LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA
FOLDING SUITCASE COUCH
KOFFER OPVOUWBARE BEHANDELINGSTAFEL
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• È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

• All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent 
authority of the member state where your registered office is located.

• Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de 
fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.
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INTRODUZIONE
Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra 
nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere 
attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il 
presidio.

DESCRIZIONE 
Il presente articolo è un lettino pieghevole a valigia 
con struttura in acciaio cromato, imbottitura in resina e 
rivestimento in tessuto similpelle ignifugo (color nero). 
Fornito con borsa per il trasporto. Studiato per le visite a 
domicilio o per terapie in ambulatori non dotati di lettini 
fissi.

A. 

A B

Valigia chiusa lato seduta
B. Valigia chiusa lato schienale

Borsa/rivestimento prodotto con lo stesso tessuto del 
materassino del letto

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L’USO 
1. Adagiare la valigia con la maniglia sul lato superiore.
2. Aprire la valigia.
3. Aprire completamente le gambe del letto.
4. Girare il letto, solo quando le gambe sono completamente

aperte e fisse, nella posizione corretta di uso.
SCHEDA TECNICA:

Misure
Aperto cm 187.5x64  
(68 con maniglia) x 71.5 h 
Chiuso cm 93x68x14

Peso 16.5 kg (18 kg con scatola)

Portata massima 100 kg

AVVERTENZE D’USO
- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all’uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l’altezza del lettino e dello schienale verificare

che nessuno inserisca mani, gambe o altro all’interno
dell’area di spostamento: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!

- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente
orizzontale in ogni sua parte.

- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che

non ci siano ruote frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l’esposizione 

prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il
deposito in ambienti molto umidi.

- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed
usare disinfettanti appositi.

- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o

ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se

necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non
corrosivi.

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO:
Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene 
con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti 
chimici o spray per lucidare. Attenzione: In generale i colori 
chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto 
di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde 
evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Dispositivo medico 
conforme 
al regolamento (UE) 
2017/745

Codice prodotto Leggere le istruzioni 
per l’uso

Attenzione: 
Leggere e seguire 
attentamente  
le istruzioni 
(avvertenze)  
per l’uso

Numero di lotto

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto Fabbricante

Dispositivo medico
Identificatore 
univoco del 
dispositivo

Data di 
fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.




