
(CU-SP1, CU-SP1AUTO, CU-SP1Plus, CU-SP2, CU-SPR, CU-SPRC, CU-SPRS, CU-SPRSC)

Istruzioni

ELETTRODI per defibrillazione 
ADULTO/PEDIATRICO

PEDIATRICO(1-8 anni, < 25kg)
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ATTENZIONE
Non aprire fino al momento dell'uso.
Non piegare, schiacciare, forare.
Utilizzare entro la data di scadenza e se non ci sono 
danni agli elettrodi e alla sua confezione.
Usare solo su un singolo paziente. Non riutilizzare.
Per un uso a lungo termine, applicare un nuovo set di elettrodi 
ogni 24 ore.

Non applicare alcuna sostanza sulla superficie della pelle che 
può lasciare residui, come lozioni, oli, gel, acqua, ecc.
Assicurarsi che la superficie della pelle sia asciutta, asciugare 
acqua, sudore, alcool, ecc.

ATTENZIONE
Le prestazioni degli elettrodi possono essere influenzate 
negativamente se esposti all'aria per lunghi periodi di tempo 
che potrebbero causare difetti di funzionamento.
Non utilizzare se il gel conduttivo è essiccato.
L'uso improprio di qualsiasi elettrodo può causare ustioni al 
paziente o terapia inefficace.
Da usare solo con la serie CU-SP.
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Istruzioni

L'adesivo sulla parte posteriore degli elettrodi è leggermente 
irritante per la pelle.


