PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Das Produkt ist nur fir den Gebrauch durch Fachpersonal bestimmt Verwenden Sie die Instrumente
nicht falsch und belasten Sie die Verbindungen oder Halter nicht iibermaBig.

UnsachgeméBe Verwendung bzw. mangelnde oder ungeeignete Wartung kénnen zu einer raschen
Beeintrachtigung bzw. Beschadigung der Instrumente fiihren. Bei Erstbenutzung und nach jeder
weiteren Verwendung sollte das Instrument gereinigt, getrocknet und sterilisiert werden. Die In-
strumente sind vor dem Sterilisieren stets zu reinigen. Verwenden Sie keine atzenden Reinigung-
smittel und/oder Scheuermittel. Es werden Reinigungs- und Spiillsungen mit einem pH-Wert von
7,0 empfohlen. Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht mit Sauren oder anderen aggressiven
Desinfektionsmitteln in Beriihrung kommen. Dies kénnte spéter zu Verfarbungen, Rost oder Lo-
chbildung fiihren. Lassen Sie die Instrumente nicht langer als nétig in chemischen Reinigungs-/
Sterilisationslésungen einweichen. Nach der Sterilisation missen die Instrumente griindlich in war-
mem Wasser gewaschen werden, um alle Spuren von Chemikalien zu entfernen und Verfarbungen
oder Korrosion zu vermeiden

Befolgen Sie bei der Verwendung des Reinigungsmittels stets die Herstellerangaben. Reinigen Sie
die Instrumente sowohl in gedffneter als auch in geschlossener Position. 3 Minuten lang nachspiil-
en und tberprifen, ob auch die Blindlécher griindlich durchgespiilt werden. Demineralisiertes
Wasser fiir den letzten Nachsplilgang verwenden. Chloridhaltiges Wasser kann die Instrumente
beschadigen. Instrumente stets trocknen.

mit Korrosi ichen missen liglich ausgesondert werden. Fiihren Sie im-
mer eine Sichtpriifung auf Beschédi ) oder VerschleiBerschei durch: scharfe Kanten
missen frei von Kerben und mit einer durchgehenden Kante sein; Instrumente mit langen Teilen
diirfen sich nicht verbiegen; priifen Sie immer die Gleitbewegung der Scharniere; priifen Sie immer,
ob die SchlieBsysteme funktionieren.

Fassen Sie die Instrumente nicht an den Spitzen an. Die Reinigung darf nur von qualifiziertem Per-
sonal durchgefiihrt werden

Lagern Sie die Instrumente nicht, wenn sie noch feucht sind.

Achten Sie besonders auf mikrochirurgische Instrumente. Die diinnen Spitzen dieser Instrumente




ksnnen leicht beschédigt werden, wenn sie mit anderen Instrumenten oder mit den Seiten des
Behaltnisses, in dem sie aufbewahrt werden sollen, in Beriihrung kommen. Es ist vorzuziehen, diese
von Hand zu reinigen.

une i Sie mit 5 Griff auf einem Spezialstander auf. Las-
sen Sie die Federn und Verschliisse immer offen.
Sterilisation
Vor der Verwendung in der Chirurgie miissen die Instrumente 15 Minuten lang bei 132°C (270°F)
durch Hitzesterilisation sterilisiert werden. Die Sterilisationstemperaturen dirfen 280°F (137°C)
nicht tiberschreiten. Es gibt keine Angaben tiber die maximale Anzahl der Sterilisationszyklen, die
weitgehend vom Zustand des Produkts abhdngen
Pflege und Schmierung
Nach der Reinigung und vor der Sterilisation miissen Instrumente mit beweglichen Teilen (z. B.
Scharniere, Kastenverschlisse, gleitende oder rotierende Teile) mit einem wasserloslichen Schmier-
mittel geschmiert werden (keine allgemeinen Ole verwenden). Befolgen Sie stets die Anweisungen
des Schmiermif beziglich [V \g, Dauer und Art der Anwendung
Entsorgung
Veterinarmedizinische Instrumente miissen nicht gesondert entsorgt werden, da sie keine gifti-
gen oder geféhrlichen Stoffe enthalten; rostfreier Stahl ist in normalen Stahlproduktionsanlagen
recycelbar.
Bei Schaden oder Mangeln am Produkt wenden Sie sich bitte an den Lieferanten
GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN - Es wird die Standardgarantie B2B fiir 12 Monate von Gima
geboten.
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